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건성안 진단에서 눈물띠 측정 스트립의 유효성
Efficacy of Strip Meniscometry for Dry Eye Syndrome Diagnosis
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Purpose: To evaluate the efficacy of strip meniscometry test for dye eye syndrome (DES) by measuring the correlation between 
strip meniscometry and conventional test measurements.
Methods: All subjects were examined using the Schirmer test, tear breakup time (TBUT) and strip meniscometry using SMTube 
(Echo Electricity Co., Ltd., Fukushima, Japan). Tear meniscus height (TMH), tear meniscus depth (TMD) and tear meniscus area 
(TMA) were measured using Fourier-domain optical coherence tomography. The DES group (n = 46 eyes) was compared with 
the normal group (n = 30 eyes) and correlation was assessed using Spearman’s correlation coefficient.
Results: Strip meniscometry measurement was significantly correlated with Schirmer score (r = 0.6080, p < 0.01), TBUT (r = 
0.5980, p < 0.01), TMH (r = 0.6210, p < 0.01), TMD (r = 0.6080, p < 0.01) and TMA (r = 0.6370, p < 0.01). Strip meniscometry was 
significantly lower in the DES group (4.58 ± 1.94 mm) than the normal group (7.07 ± 2.61 mm, p < 0.05).
Conclusions: Strip meniscometry was significantly correlated with other conventional test measurements for dry eye syndrome. 
Strip meniscometry is less time consuming and a less invasive method than the Schirmer test. Strip meniscometry could be an 
efficient tool to evaluate patients with dry eye syndrome in a clinical setting. 
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건성안은 눈물과 안구표면에 관련된 다인성 질환으로 눈
의 불편감과 시력장애 등의 증상을 일으키며, 눈물막을 불
안정하게 하여 안구 표면에 손상을 일으킬 수 있는 질환으
로 정의된다.1 이전의 연구에서 1,978명의 안과전문의를 대
상으로 한 설문지 조사에서 37.8%의 안과전문의들이 외래 
환자들 중 건성안 환자가 20-30%를 차지한다고 하였으며, 
20% 이상이라고 답변한 경우가 전체 안과전문의 중 63.5%
를 차지할 정도로 임상가가 외래에서 가장 흔하게 접하는 
질환이라고 할 수 있다.2 
건성안의 진단에서 현재 가장 많이 사용되는 방법은 눈물
막파괴시간(tear breakup time, TBUT), 쉬르머 검사(Schirmer 
test) 혹은 형광물질(fluorescein) 및 로즈벵갈(rose bengal) 등
을 이용한 염색을 사용해 안구 표면을 검사하는 방법들이 
있다. 하지만 위의 방법들은 안구표면에 침습적인 특성을 
가지거나 재현성이 떨어지는 문제점들이 있다.3-6 
눈물띠(tear meniscus, TM)는 안구 표면 눈물층 형성을 
1522
-대한안과학회지  2016년  제 57 권  제 10 호-
Figure 1. Optical coherence tomography image of the lower 
tear meniscus showing the tear meniscus height, depth and 
area. Measurements of tear meniscus height (TMH), tear me-
niscus depth (TMD), tear meniscus area (TMA) were per-
formed using RTVue software.
위한 주요 저장소이며, 수성 눈물 용적의 75-90%를 차지하
는 것으로 알려져 있다.7 눈물띠의 용적이 눈물 부족형 건
성안(tear-deficient dry eye)에서 줄어드는 것으로 보고되어 
있어서 눈물띠의 양적인 측정을 건성안의 진단에 이용하기
도 한다.8 빛간섭단층촬영(optical coherence tomography, 
OCT)은 눈물띠를 직접적으로 촬영하여 눈물의 양을 측정
할 수 있는 최신의 장비이지만 고가의 장비로 다수의 환자
를 대상으로 하는 일반적 진료에서 사용하기에는 부적합하
다는 단점을 지닌다.
Strip meniscometry는 최근에 개발된 눈물양 측정 도구로 
쉬르머 검사와 같은 방식으로 하안검에서 눈물을 흡입하여 
염색되는 정도를 측정도구에 표시된 숫자를 통해 나타내어 
준다.9 쉬르머 검사와 비교해 보았을 때 검사시간이 5초로 
매우 짧아 환자가 느끼는 불편감을 최소화할 수 있으며, 검
사시간의 단축으로 임상가의 부담도 줄어드는 장점이 있다. 
따라서 본 연구에서는 눈물생성부족 건성안 평가에서 strip 
meniscometry의 유효성을 평가하기 위해 눈물막 파괴시간, 
쉬르머 검사 그리고 전안부 빛간섭단층촬영을 이용한 눈물
띠 수치 사이와 strip meniscometry 사이의 상관관계 및 건
성안과 정상안에서 나타나는 차이를 분석해 보았다. 
대상과 방법
2016년 6월 한 달 동안에 본원에 내원한 38명의 환자를 
대상으로 하였다. 안과적 질환의 기왕력이 없으며 세극등 
검사상 안검염 및 마이봄샘 기능이상의 소견을 보이지 않
는 환자를 대상으로 하였다. 또한 건성안의 다른 내인적 또
는 외인적 요인을 가지고 있는 환자는 제외하였으며, 검사 
방식 간의 상관도 분석을 극대화하기 위해 기타 요인 배제
를 위해 20-30대 남녀를 대상으로 하였다. 눈물 생성부족 
건성안을 대상으로 하기 위해 이물감, 작열감, 통증 등의 
안구자극증상이 있으며 눈물막 파괴시간 10초 미만이거나, 
마취점안액을 사용한 쉬르머 검사에서 5분간 측정 결과가 
10 mm 미만인 진단 기준을 충족할 경우 건성안군(A)10-12으
로 정의하였으며, 건성안 증상이 없고, 쉬르머 검사 결과가 
10 mm 이상이면서 눈물막 파괴시간이 10초 이상인 경우 
정상안군(B)으로 구분하여 두 군 사이에 쉬르머 검사, 눈물
막 파괴시간, 눈물띠 측정 검사치, strip meniscometry 측정
치 사이에 유의미한 차이가 발생하는지 분석하였다. 진단
기준은 2007년 International Dry eye Workshop (DEWS) 
연구를 참고하였으며, 중증도에 따른 치료 가이드상 2단계
부터 인공눈물 이외의 염증치료, 테트라사이클린, 눈물점 
폐쇄 등의 치료를 하도록 권고되어 있어, 집중적인 치료시
기의 기준점으로 판단하여 중증도 2단계의 기준점인 쉬르
머 검사 10 mm 및 눈물막 파괴시간 10초를 본 연구에서 
건성안군의 기준으로 설정하였다.1 본 연구는 의학연구 윤
리 원칙에 따라 모든 참가자들에게 실험 전 헬싱키선언에 
의거한 설명과 동의를 받은 후 연구를 진행하였으며, 본원 
임상시험윤리위원회(Institutional Review Board, IRB)의 승
인을 받았다. 
쉬르머 검사는 Schirmer tear® (EagleVision Inc., Menphis, 
TN, USA)를 이용하였으며, 점안마취를 이용하지 않았다. 
쉬르머 검사지의 한쪽 끝을 접어 아래눈꺼풀 바깥쪽 1/3 지
점에 아래눈꺼풀을 당긴 후 걸어서 접힌 부분이 결막낭 내로 
들어가게 하였다. 5분이 지난 후 쉬르머 검사지를 제거하여 
파란색으로 젖은 부분의 길이를 mm 단위로 측정하였다.
눈물막 파괴시간은 Fluorescein® (Haag-Streit International, 
Koniz, Switzerland) 검사지에 생리 식염수 1방울을 적신 
후 아래 결막구석에 묻히고, 5회 눈을 깜빡이게 하여 색소
가 눈물표면에 고르게 퍼지게 한 후 눈을 뜬 상태에서 세극
등 현미경의 코발트블루 조명을 이용하여 눈물막 층에서 
첫 번째 균열점 혹은 균열된 줄의 형태가 처음 나타나는 시
간을 초 단위로 측정하였다. 
눈물띠 빛간섭촬영(optical coherence tomography tear me-
niscus)은 830 ± 10 nm central wavelength와 초당 26,000회
의 A-scan을 시행하는 Axial resolution 5 μm, width reso-
lution 15 μm의 FD-OCT (RTVue; Optovue Inc., Fremont, 
CA, USA)를 이용하였다. Cornea anterior module (CAM)
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Figure 2. The image of Strip meniscometry tube® (SMTube; 
Echo Electricity Co., Ltd., Fukushima, Japan). The strip ni-
trocellulose membranes have a pore size of 8 μm. Natural blue 
dye 1 is printed at the tip of the strip. A millimeter and a nu-
meric scale of up to 35 mm is printed on the both sides.
Table 1. Test measurements for dry eye diagnosis
Parameter Mean (n = 76 eyes)
Schirmer test (mm) 21.46 ± 10.84 (4.0 to 35.0)
Tear breakup time (sec) 8.08 ± 3.72 (2.0 to 17.0)
Strip meniscometry (mm) 5.56 ± 2.53 (2.0 to 13.0)
TMH (μm)    258.8 ± 103.4 (95.0 to 580.0)
TMD (μm)    196.4 ± 73.03 (60.0 to 424.0)
TMA (mm2)     0.0353 ± 0.0272 (0.006 to 0.137)
Values are presented as mean ± SD unless otherwise indicated.
TMH = tear meniscus height; TMD = tear meniscus depth; TMA 
= tear meniscus area.
Table 2. Comparison of Group A and Group B
Parameter
Group A*
(n = 46 eyes)
Group B†
(n = 30 eyes)
Schirmer test (mm) 17.37 ± 10.44 27.73 ± 8.19
Strip meniscometry (mm) 4.58 ± 1.94  7.07 ± 2.61
TBUT (sec) 5.59 ± 2.17 11.90 ± 1.86
Tear meniscus height (μm) 230.0 ± 98.54  302.9 ± 96.30
Tear meniscus depth (μm) 177.2 ± 66.32  225.8 ± 74.06
Tear meniscus area (mm2) 0.029 ± 0.025  0.050 ± 0.029
Values are presented as mean ± SD. All differences are p < 0.05 
by student t-test.
TBUT = tear breakup time.
*Group A (Dry eye group): TBUT < 10 sec or Shirmer test < 10 mm; 
†Group B (Normal group): TBUT ≥ 10 sec and Shirmer test ≥ 10 mm.
Table 3. Correlation of strip meniscometry test with tear func-
tion parameters
Parameter Correlation coefficient (r) p-value*
Schirmer test 0.6080 p < 0.01
Tear breakup time 0.5980 p < 0.01
Tear meniscus height 0.6210 p < 0.01
Tear meniscus depth 0.6080 p < 0.01
Tear meniscus area 0.6370 p < 0.01
*Spearman’s correlation coefficient.
은 long CAM을 이용하였으며 검사실의 온도는 20-25°C, 
습도는 30-40%를 유지하였다. 눈 깜박임 3초 경과 후 눈물
띠를 촬영하였으며 각막의 6시 방향을 수직으로 지나는 6 
mm 선으로 아래 눈물띠를 스캔하였다. 눈물띠 높이(tear 
meniscus height, TMH)는 아래 눈꺼풀 가장자리와 각막 사
이에 생기는 삼각형 모양 영역에서의 높이로, 눈물띠 깊이
(tear meniscus depth, TMD)는 공기-눈물띠 경계부 중심에
서 각막-아래눈꺼풀 접합점까지의 거리로, 눈물띠 면적(tear 
meniscus area, TMA)은 각막-아래눈꺼풀에 형성되는 삼각
형의 넓이로 정의하였다. TMH, TMD, TMA는 기계에 내
장된 프로그램의 캘리퍼를 이용하였으며 프로그램에 의해 
측정값이 계산되었다(Fig. 1).
Strip meniscometry 검사는 Strip meniscometry tube® 
(SMTube; Echo Electricity Co., Ltd., Fukushima, Japan)를 
이용하였으며 이 tube는 polyethylene terephthalate로 만들
어진 너비 3 mm 길이 45 mm 크기의 판넬에 urethane 소재
의 검사지가 올려져 있는 형태이다. 검사지의 중앙에는 
0.40 mm 깊이의 홈이 길게 파져 있으며 홈에는 8 μm의 균
일한 구멍 크기로 이루어진 nitrocellulose membrane filter 
paper strip이 있다(Fig. 2). SMTube는 안구표면에 닿지 않
으면서 5초간 아래 결막에 위치시키도록 하여 홈에 위치한 
paper strip을 통해 눈물이 흡수되게 한 후 나타난 염색띠의 
위치를 mm 단위로 측정하였다. 상기 검사들은 FD-OCT를 
이용하여 눈물띠를 측정한 후 눈물막 파괴시간, 쉬르머 검
사, strip meniscometry 검사의 순서로 진행되었으며, 눈물
의 재생시간을 고려하여 30분간의 간격을 두고 시행하였
다. 모든 검사의 오차를 최소화하기 위해 단일 검사자에 의
해 검사를 시행하였다. 
통계는 SPSS 통계프로그램(version 19.0; SPSS Inc., 
Chicago, IL, USA)을 사용하였으며, TMH, TMD, TMA, 쉬
르머검사, 눈물막 파괴시간, strip meniscometry 측정치는 
평균 ± 표준편차 값으로 나타내었다. 각 검사치들의 양자 
간 상관관계 분석은 Spearman 상관 분석을 이용하였다. 건
성안군과 정상안군에서 눈물기능 측정치의 평균차이는 stu-
dent t-test를 이용하였다. 모든 통계 분석은 p-value가 0.05 
미만일 경우를 통계적으로 유의한 것으로 간주하였다.
결 과
연구에 참여한 환자는 총 38명 76안이었으며, 그중 남자
가 25명, 여자가 13명이었고 대상자의 평균 나이는 27.71 ± 
3.46세(23-37세)였다. 전체 76안을 대상으로 조사한 눈물 
기능 검사치 평균은 쉬르머 검사 21.46 ± 10.84 mm, 눈물막 
파괴시간 측정 8.08 ± 3.72초, strip meniscometry 5.56 ± 2.53 
mm였다. 눈물띠를 측정한 결과는 TMH 258.8 ± 103.4 μm, 
TMD 196.4 ± 73.03 μm, TMA 0.0353 ± 0.0272 mm2였다
(Table 1).
Strip meniscometry와 다른 측정치와의 상관 정도를 분석하
기 위해 시행한 Spearman 상관분석상 쉬르머 검사(r=0.6080), 
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Table 4. Comparison of correlation with tear meniscus meas-
urements between Schirmer test and strip meniscometry
Parameter
Correlation coefficient (r)*
Strip meniscometry† Schirmer test†
Tear meniscus height 0.6210 0.405
Tear meniscus depth 0.6080 0.404
Tear meniscus area 0.6370 0.417
*Spearman’s correlation coefficient; †All correlation coefficients 
are p < 0.01.
눈물막 파괴 시간(r=0.5980), TMH (r=0.6210), TMD (r=0.6080), 
TMA (r=0.6370)의 검사치들과 양의 상관관계를 가졌다. 
또한 위의 상관관계는 모두 통계적으로 유의하였다(p<0.01) 
(Table 2).
대상자를 설정한 진단 기준에 따라 건성안군(A)과 정상
안군(B)으로 구별하여 두 군에서 각 눈물기능 검사치를 비
교한 결과 양군의 쉬르머 검사, 눈물막 파괴시간, TMH, 
TMD, TMA 모두 유의한 차이를 보였으며(p<0.05), 이러한 
결과는 strip meniscometry 측정치에서도 관찰되었다. (4.58 
± 1.94 mm [A] vs. 7.07 ± 2.61 mm [B], p<0.05) (Table 3).
고 찰
건성안은 안과영역에서 가장 흔한 질환의 하나이며 최근 
생활습관의 변화와 환경적 요인으로 인해 젊은 층의 건성
안 유병률도 높게 보고되고 있다. 2007년 DEWS에서 제시
한 건성안의 병인론에 근거한 분류에 따르면 눈물생성부족 
건성안(aqueous tear-deficiency dry eye)과 눈물막증발증가 
건성안(evaporative dry eye)으로 구분하지만1 원인과 관계
없이 진단은 전통적으로 쉬르머 검사, 눈물막 파괴시간, 각
막염색검사를 통해서 이루어진다. 
쉬르머 검사의 경우 점안마취제를 사용하지 않고 시행한 
경우 쉬르머 검사지에 의한 안구표면 자극으로 반사 눈물
의 분비에 의한 검사대상자 간의 차이가 많이 발생하는 문
제점이 있다. 또한 5분간의 검사시간 동안 지속적인 이물감
을 주는 침습적인 성격도 부분적으로 가지고 있어 검사 시 
환자들에게 불편을 주는 단점이 있다. 점안 마취제를 사용
하였을 경우에도 마취가 이루어지지 않은 아래 눈꺼풀의 
자극에 의한 반사눈물의 생성이 있으며, 마취제 자체에 의
한 눈물량의 변화가 발생할 수 있다.13-15 눈물막 파괴 시간
의 경우 검사자 내 및 검사자 간의 재현성에서 일정치 않은 
결과를 보이며 또한 안구표면의 상태에 영향받은 눈물의 
증발정도와 직접적으로 연관성이 있는 검사로 수성 눈물 
부족 건성안을 완전히 반영하지 못하는 단점이 있다.16,17 
기존의 time domain optical coherence tomography에서 
더욱 발전하여 영상 획득이 더욱 빨라지고 해상도가 높아
진 FD-OCT를 통해 눈물의 양을 직접적이며 객관적으로 측
정하는 수단이 발전하였다. 그리고 이러한 눈물띠 측정치
가 건성안군에서 유의하게 줄어드는 결과가 보고되어 건성
안 진단을 위한 방법의 하나로 제시되고 있다.8 하지만 
FD-OCT는 고가의 장비로 다수의 임상적인 환경에서 건성
안의 진단을 위해 사용하기에는 부적절한 면을 가진다.
본 연구에서 나타난 결과와 같이 strip meniscometry는 
기존의 쉬르머검사(r=0.6080), 눈물막파괴시간(r=0.5980)과 
유의미한 상관관계를 가짐을 알 수 있다. 이는 기존의 연구
에서 나타난 바와 일치하는 결과로 strip meniscometry를 
통해서 쉬르머 검사 및 눈물막 파괴시간 검사를 통해 얻는 
정보를 근접하게 얻을 수 있음을 의미한다. 또한 strip me-
niscometry는 쉬르머 검사와 비슷한 원리를 가진 검사이나 
쉬르머 검사에 비해 검사시간이 5초에 불과해 검사자의 불
편감을 최소화하며 반사눈물의 분비를 최소화할 수 있다는 
장점을 가지고 있다. 
본 연구에서는 FD-OCT를 이용하여 눈물띠의 높이(TMH), 
깊이(TMD), 면적(TMA)을 측정하였으며, 세 가지 측정치 
모두 strip meniscometry 측정치와 유의미한 양의 상관관계
를 보였다. 이미 Ibrahim et al18의 연구에서 strip meniscom-
etry와 TMH가 건성안에서 유의미하게 줄어든다는 결과를 
제시하였으나, 본 연구에서는 그에 더하여 strip meniscom-
etry 결과치와 TMH, TMD, TMA와의 상관관계까지 분석
하여 strip meniscometry가 객관적인 눈물양과 유의미한 관
계가 있음을 보였다. 쉬르머 검사와 비교해 보았을 때 쉬르
머 검사 또한 FD-OCT를 이용한 눈물띠 검사치와 유의한 
상관관계가 발견되었으나 상관계수에 있어서는 strip me-
niscometry로 측정한 경우가 TMH, TMD, TMA와 더 높은 
상관계수를 가졌다(Table 4). 앞서 언급했던 바와 같이 쉬
르머 검사는 검사 자체의 성격상 반사눈물의 양이 더해지
기 때문에 깜빡임 이후에 3초 이내에 측정하는 FD-OCT에 
의한 눈물양 측정치와는 strip meniscometry가 더 관련이 
있는 것으로 해석된다. 그렇기 때문에 FD-OCT 같은 고가
의 장비가 없는 대부분의 임상적인 환경에서 strip menisc-
ometry가 건성안의 평가에 유용한 수단이 될 것으로 기대
해 볼 수 있다.
대상자를 수성눈물부족 건성안과 정상안 두 군으로 나누
어 분석한 결과 건성안 진단의 가장 일반적인 검사들인 쉬
르머 검사, 눈물띠 파괴시간 및 눈물띠 측정 수치에서 유의
미한 차이가 발생하였으며 이는 본 연구의 대상군이 건성
안 및 정상안의 특징을 잘 나타내는 군임을 의미한다. 또한 
눈물부족 건성안군에서 새로운 연구대상이었던 strip me-
niscometry 측정치가 유의미하게 감소함이 확인된 바, 이 
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방법을 통해 수성눈물부족 건성안을 효과적으로 진단할 수 
있을 것으로 기대된다.
본 연구는 검사의 신뢰도 및 재현성을 측정하기에는 다
소 적은 수인 76안만을 대상으로 했다는 한계가 있어 이 부
분에 있어서는 더 많은 대상자를 대상으로 한 연구가 필요
할 것이다. 또한 본 연구는 20-30대의 젊은 대상자만을 포
함하여 건성안 지표에 영향을 주는 다른 안과적 질환을 통
제하는 효과는 있었지만 그로 인해서 모든 연령군을 대상
으로 연구를 진행하지 못했다는 한계점을 가지게 되었다. 
실제 임상에서는 더 폭넓은 연령대의 환자군와 안과적 질
환이 복합된 환자군이 존재하는 만큼 이런 부분이 보완된 
대상자에 대한 연구도 필요할 것이다. 하지만 본 연구는 건
성안 진단에서 가장 최근에 개발된 수단인 strip meniscom-
etry를 실제 임상적인 상황에서 적용한 국내 최초의 연구라
는 의미가 있다. 본 연구를 통해서 strip meniscometry가 가
장 보편적인 임상적 환경에서 쉬르머 검사의 단점을 극복
하면서 건성안 평가에 이용될 가능성을 확인할 수 있었다.
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건성안 진단에서 눈물띠 측정 스트립의 유효성
목적: 건성안 환자에서 strip meniscometry를 이용한 눈물 측정치와 기존의 눈물 검사들과의 상관성을 분석하여 strip meniscometry 
검사의 진단적 유효성을 평가하고자 한다.
대상과 방법: 연구에 포함된 대상자를 strip meniscometry를 이용한 눈물띠 측정, 쉬르머 검사, 눈물막 파괴시간, 빛간섭단층촬영을 
이용한 눈물띠 측정 등을 시행한 후 건성안군(n=46안)과 정상안군(n=30안)을 비교분석하였으며, Spearman 상관분석을 이용하여 
strip meniscometry 측정치와 그 외 검사와의 상관성을 평가하였다. 
결과: Strip meniscometry를 이용한 눈물띠 수치는 쉬르머 검사(r=0.6080), 눈물막 파괴시간(r=0.5980), 빛간섭단층촬영을 이용한 
눈물띠 깊이(r=0.6210), 너비(r=0.6080), 면적(r=0.6370) 수치와 모두 유의한 상관관계를 가졌다(p<0.01). 또한 정상안군(7.07 ± 2.61 mm)
에 비해 건성안군(4.58 ± 1.94 mm)에서 strip meniscometry 측정치가 유의하게 낮았다(p<0.05).
결론: Strip meniscometry는 건성안 환자 및 정상안 환자에서 유의한 차이를 보이며 기존의 눈물 검사와도 유의한 상관관계를 가진다. 
Strip meniscometry는 쉬르머 검사에 비해 적은 검사시간이 필요하고 비침습적인 방법이므로 건성안 환자의 평가에 유용한 수단이 
될 수 있을 것으로 기대된다.  
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